
Инструкция по применению

Экспресс-тест для определения превышения ПДК 
четырех групп антибиотиков 
(тетрациклинов, бета-лактамов, 
хлорамфеникола, стрептомицина) 
в сыром, сухом и пастеризованном молоке

Метод соответствует ГОСТ

Milkguard
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Глава 1
ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА

«Milkguard» – это первая полностью Российская разработка, которая позво-
ляет одновременно выявлять присутствие молекул антибиотика β-лактамной, 
тетрациклиновой, левомицетиновой (хлорамфеникола), стрептомициновой 
групп в пробе сырого молока, обезжиренного молока, сырых сливках (жир-
ностью не более 25%), восстановленном сухом молоке и в продуктах перера-
ботки молока, превышающих регламентируемую ПДК (предельно допустимая 
концентрация). Чувствительность метода соответствует ГОСТ 31502-2012.

Экспресс-тесты «Milkguard» не требуют инкубирования, максимально просты 
в использовании и дают возможность без дополнительных затрат и оборудова-
ния проводить анализ как в полевых условиях – на фермах, так и на предпри-
ятиях по переработке молока. Результат в течение 5 минут. 

«Milkguard» – метод основан на реакции комплексообразования антибиоти-
ков β-лактамного типа, тетрациклиновой, левомицетиновой (хлорамфеникола), 
стрептомициновой группы со специфическими белковыми рецепторами, мечен-
ными коллоидным золотом, с последующим визуальным выявлением остаточно-
го присутствия антибиотиков, путем хроматографии на индикаторных полосках, 
содержащей в виде соответствующих реакционных и контрольную линий.

Метод соответствует требованиям: ГОСТ 31502-2012
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Глава 2
СОСТАВ НАБОРА (КОМПЛЕКТАЦИЯ)

• Тубы с тест-полосками (4 тубы по 25 тест-полосок).

•  Буферный раствор (100 микропробирок).

•  100 универсальных одноразовых наконечников на микропипетку 
(объемом 200 мкл).

•  Протокол испытаний (на партию).

•  Инструкция по применению.

Микропипетка в комплект не входит и приобретается отдельно
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Глава 3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ 
И ПРИМЕНЕНИЮ ТОВАРА

• Срок годности набора – 24 месяца.

• Храните набор при температуре от +2°С до +8°С в холодильнике, не за-
мораживать.

• Избегайте воздействия на тест-полоски влаги и прямого солнечного света.

• Не используйте набор по истечении срока годности.

• Не вскрывать новую пластиковую тубу с тест-полосками, не использовав 
предыдущую полностью. 

• Не оставляйте тест-полоски вне тубы на долгое время.

• Не удаляйте из тубы осушитель.

• Тест-полоски использовать только сухими руками.

• Не прикасайтесь к мембране тест-полосок.

• Тщательно закройте тубу после использования.

• Образец молока должен быть жидким и однородным. Избегайте использо-
вания неоднородного образца (наличие сгустков, хлопьев, расслаивание).

• Идеальная температура образца молока составляет от +4°С до +20°С.

• По мере высыхания яркость линий становится более четкой.

• В случае получения положительного результата, его следует подтвердить, 
выполнив еще два дополнительных теста.

• Молоко должно быть проверено в течение 24 часов после доения.

• Высокое содержание жира в образце может оказать влияние на результаты.

• Уровень соматических клеток или содержание бактерий могут повлиять на 
результат.
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Глава 4
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

• Вскрыть тубу с тест-полосками перед анализом, 
извлечь необходимое количество тест-полосок 
из упаковки сухими руками (держать за конец 
с цветной линией).

•  С помощью микропипетки (не входит в состав 
набора, приобретается отдельно), добавить 
200 мкл молока в микропробирку с буферным 
раствором. 

• Плотно закрыть крышку до щелчка и энергично 
встряхнуть 3-4 раза, сжав пробирку в руке.

•  Погрузить конец тест-полоски в микропробирку 
с разведенным образцом молока (конец с более 
узкой цветной линией находится сверху).

•  Подождать 5 минут и визуально оценить резуль-
тат (появление окрашенных в розовый цвет ли-
ний). Повторно оценить результат можно после 
полного высыхания тест-полосок.
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Глава 5
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

• Результат теста интерпретируется в зависимости от интенсивности окраски 
линий теста по сравнению с контрольной линией. 

• Более яркая (или сопоставимая по яркости) линия теста, чем контрольная ли-
ния, свидетельствует об отсутствии соответствующих антибиотиков в пробе 
(либо их содержание в концентрации ниже регламентируемой ЕАЭС ПДК).

• Отсутствие или менее яркая (по сравнению с контрольной) линия теста 
свидетельствует о наличии соответствующих антибиотиков в пробе в кон-
центрации выше регламентируемой ЕАЭС ПДК.

• Отсутствие окрашивания контрольной линии свидетельствует о нарушении 
работы теста и требует проведения повторного анализа с использованием 
другой тест-полоски. Возможные причины этого – неправильное выполнение 
процедуры анализа или нарушение условий хранения и транспортировки 
набора.

• По мере высыхания линии на тест-полоске становятся более четкими.

Интерпретация результатов анализа

1. Результат недействителен.
2. Отрицательный результат.
3. Положительный результат по хлорамфениколу (CAP line).
4.  Положительный результат по стрептомицину (Str line).
5.  Положительный результат по группе β-лактамов (β line).
6.  Положительный результат по группе тетрациклинов (ТСs line).

Контрольная линия (C line)

Линия хлорамфеникола (CAP line)

Линия стрептомицинов (Str line)

Линия β-лактамов (β line)

Линия тетрациклинов (TCs line)
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